DISPOSITIVOS MEDICOS PARA
REUSO EN CLINICA LAS LAJAS

1. MASCARA LARINGEA

4

2. MASCARA DE ANESTESIA.

4. VALVAS DE LARINGOSCOPIO

5. FRASCO DE SUCCION.
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POLITICA DE REUSO DE
DISPOSITIVOS MEDICOS

el Gerente y sus colaboradores de
CLINICA LAS LAJAS, se comprometen a
identificar la Normatividad relacionada,
documentando los dispositivos médicos
reusados, su validez y vida util, definiendo
los métodos de limpieza, desinfeccion,
precauciones especiales, y esterilizacion.
Controlando su ingreso y etiquetado,
monitorizando las veces de reuso, Yy
capacitando al personal, siguiendo
siempre las recomendaciones del
fabricante para que se garantice con los
dispositivos: la eficacia, alto desempefio,
gue no impliguen infecciones o
complicaciones para el usuario, su familia
o cliente interno.

VALORES DE LA POTICA DE REUSO

e SEGURIDAD

e EFICACIA

e RESPONSABILIDAD
e HUMANIZACION

RESOLUCION No. 23 de 2018
(20 de Marzo)

Por medio de la cual se
modifica la Resolucion 041 del
diez y nueve (19) de agosto de
2016, en la cual se Dicta y se
Adopta la Politica de no Relso
de Dispositivos Medico, y se
ADOPTA LA POLITICA DE
REUSO en Clinica Las Lajas.
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COnTROM

¢QUE ES UN DISPOSITIVO
MEDICO?

Son cualquier instrumento, aparato,
artefacto, equipo biomédico u otro articulo
similar o relacionado, utilizado solo o en
combinacion, incluyendo sus
componentes, partes, accesorios 'y
programas informaticos que intervengan
en su correcta aplicacion, destinado por el

fabricante para el uso en seres humanos
para diagnostico, prevencion o]
tratamiento de una enfermedad.
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CLASIFICACION DE LOS
DISPSOITIVOS MEDICOS.

CLASE NIVEL DE RIESGO EJEMPLOS DE PRODUCTOS

Instrumental quirirgico / Gasa.

[(A) Riesgo Bajo

Agujas hipodérmicas / equipo de succidn.

lla(B) Riesgo Moderado

Ventilador pulmonar /implantes ortopédicos.

IIb (C) Riesgo Alto

Valvulas cardiacas / marcapasos.

I1(D) Riesgo Muy Alto




